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T.C.
BURDUR VALILIGE
L SAGLIK MUDURLUGO

BURDUR SAGLIK MUDURLUGU TALASEMI TANEMERKEZININ iHTIYACT OLAN
HEMOGLOBIN VARYANTLARI ICIN GEREKLI KiT TEMINi
TEKNIK SARTNAMESIDIR

A. KON

I Saghk Bai{anhg,l Burdur Saghk Mudarltgii Talasemi Merkezinin ibtiyacr olan  Hemoglobin
varyantlan icin gerekli kit ve bu kitleri herhangi bir 6n kosul ve kistlama olmaksizin tam uyum iginde

Kullanacak Hemoglobin Varyam Analiz Cihazinim stzlesme yili {1 vil) gegse bile kitler bitinceve hadar
Talasemi Merkezi laboratuvarinda kurularak ¢abisir durumda tutulma isidir,

B. ALINACAK REAKTIFLERIN OZELLIKLERI

I Bu ihale ile firmalar 3000 test B THALESEMI SHORT KIT1 ni karsilayacaklardr.
2 Tekhif edilecek kitler ve reaktifler, birlikte teklif edilen cihazla tam uyumbu olarak calisabilmelidir.
3 Kitsgerigindeki tim reaktif ve malzemelering

* Sisteme (cthaz ve progran) uygunlugunun saglandii,

* Sistemi beklenen performansta ve herhangi bir anva va da kesintive neden olmaksran
calistirdi .

* Sistemin yazitimi e tam uyumlu olup ¢alisma sonuglarimn kabul edilebilir kalite kontrol
stnirlar iginde oldugu, referans gostertlerck ispatlanmahdir,
4 Kitlerin kulfanmm stiresinee, gerek egitimi sirasinda gerekse baska nedenderle testerden onee her
tirlti sart malzemesi, elde kalan kit adedine yetecek Radar takvive edilmeli ve bu nedenle hir Geret
talep edilmemelidir. .
§ Kitlerin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren cn az bir (1) wil ofmaldir. Kitierin tamum:
topiu halde merkeze teslim edilmelidir..
6 Cihaz standart programilan arasinda HbAQ, HbA2, HbE. 11bD, HhC ve HbS parametrelering ve dider
Hemoglobin Varyantiarmi kalitatif' ve kantitatif olarak vermelidiv ve kitler bu programa uvumiu
olmalidir,
7 Kit ve malzemeler yabanct mengeli iseler ulustar arasi kalite belgesi olmalt veyva TSE va da TSEK
belgelerine sahip olmalt ve durum firma tarafindan belgelenmelidir,
& Uygun kosullarda saklanmasma ve kuttamlmasina karsin kalibrasyon ve kontrol sonuclarmm kubu!
cdifebilic araliklar iginde olmamas durumunda kosulsuz olarak veni ve uwzun miadh kiterle
degistirilecektir. \
9 leklif veren firmalar teklif ettikleri kalemler i¢in laboratuvarm tercih edecegi bir i¢ kalite
programna baglanmayy saglayacaktiv. Sézlesme siiresi bitene kadar i¢ kalite kontrol serumiart lirma
tarafindan ticretsiz karsifanacakur.
H Cihay reakuf kabinda belirtilen test miktanm sonuna kadar kullanabilmelidir. Reak (il 6Jd hacim
orant en az elan tereth edilecektir,
1 Sozlesme stiresince alman kiter. son kullanma tarihinden ¢ (3) ay éncesinden firmava haber
vermek kaydiyla miktan ne olursa olsun firma tarafindan weun miadhlarla degistirilecektir,
12 Teklif edilen reakiiflerin test sayist hesaplanirken cihazin giivenilir sonuglar vermek kavdr ile westte
harcayacagr reakil miktan  dikkate ahinarak  hesaplanmalidie. Kullanlacak  reaktif ve  sart
matzemelerinin test bagina liste halinde belirtilecek miktarlar ile uvpulamada sarf editen arasinda daha
fazla miktar tiiketimi tespit edilirse o miktar malzemenin firma taratindan ficretsiz olarak s erceeklering

tekliflerinde bevan ve taahhiit edeceklerdir. /
i
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C. KITLERLE BiRLIKTE VERILECEK CIHAZIN TEKNIK OZELLIKLERI

1 Cihazin g¢alisma verimi ve devamlihg kullamim siiresi boyunca firma tarafindan temin edilecck ve
montaji yaptirilacak olan uygun 6zellikte bir kesintisiz gii¢ kaynagi (UPS) ile gergeklestirilmelidir.

2 Cihazin ¢ahsma teknigi onemli olmamakla birlikte. ¢ahgabilmesi i¢in gerekli tiim Kitlerin
beraberinde verilmesi gerekmektedir.

3 Cihaz standart programlari arasinda HbAO, HbA2. HbF. HbD. HbC ve HbS parametrelerini, ve
diger Hemoglobin Varyantlarim kalitatif ve kantitatif olarak vermelidir.

4 Cihaz, yukanda belirtilen tahlil sonuglarini yazili ¢ikti olarak verebilmeli, aisiv 6zelligine sahip
olmalidir.

5 Cihaz ve aksesuarlari, 220 Volt (eksi % 10. art1 %10) 50 Hz sehir ceryamiyla ¢ahisacaktir.

6 Kitletle birlikte teklif edilen cihaz 3 yasim gegmeyecek ve halen tiretimde olacaktir.

7 Cihaz ve Kkitler numuneyi direkt primer tiplerden ¢alismal.onislem olarak  hemolizat
hazirlanmamalidir.

8 Cihazda 1s1 veya basing kontrolii ayari bulunmali. ayarlama yapilabilmelidir.

9 Cihaz saatte en az 10 kan gahsabilmeli..

10Bu kitlerle kullamlacak kalibratorler, kontrol serumlart ve temizlik soliisyonlari, numune kaplari.
reaksiyon kiivetleri, bilgisayar ¢ikt1 kagitlari ve diger sarf malzemeleri teklif veren firma tarafindan
ticretsiz olarak ve ¢aligma programinda aksama olmadan temin edilmelidir.

11 Kitlerin kullanim: siiresince Talasemi Tani Merkezimize kurulacak cihazin sorunsuz bir sekilde
cahsmast i¢in gereken diizenleri temin etme. bakim. onarm ve vedek parca temini, Kkitlerin
kullammindan dogacak teknik sorunlari (kullanici hatalari dahil) gidermek igin gereken servis
hizmetini bedelsiz olarak saglayacak ve karsilayacaktir.

12 Cihaz envanter ve lizerinde kalan reaktif miktarin gosterebilmelidir.

13 Net hasta sonucu olarak kit verimliligi en az % 90 olmalidir. Bu verimliligi kargilamadig: takdirde
cksik kalan reaktif maddeler firma tarafindan kargilanmahdir. Verimlilik hesabinda hasta sayis1 ve
vapilan istatistik dikkate alinmalidr.

14 Persembe Cuma giinleri Bucak ilcesinden.Sal Persembe giinleri Golhisar ilgesinden alinan kan
numunelerinin merkez Talasemi Laboratuarina soguk zincire uygun olarak kendi araglariyla naklini
saglayacaktir.

D. TERCIH NEDENi OLABILECEK OZELLIKLER

1 Cihazin kullanacag sarf malzemeleri nedeniyle isletme maliyetinin ¢ok diisiik olmasi.

2 Cihazin analiz programinin, daha kapasiteli olmas.

3 Cihazin, analiz sonuglarini daha kesin olarak verebilmesi.

4 Teknik tstinlik ve firmann iicretsiz telefon hatti ile arzalara hizli miidahale edebilmesi tercih
sebebi olabilecektir.

E. CIHAZIN MONTAJI

1 Cihazin montaji firmaya aittir.

2 Kurumun gosterdigi yere iicretsiz olarak montaji yapilacaktir.

3 Cihazin ¢alismast igin, gereken elektrik hatti, su tesisati, klima ve buzdolabi gibi ihtiyaclar viiklenici
firma tarafindan saglanacak ve hazirlanacakur,

4 Montaj sirasindaki biitiin riskler ve masraflar firmaya aittir.
ey » %
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i. TEKLIFLERIN HAZIRLANMASI

1 Firmalar sartname maddelerine ayn ayn ve Tiirkge olarak sartnamedeki siraya gore cevap
vereceklerdir. Bu cevaplar “..........ccocooe marka .........coeenieiiiennne model Hemoglobin Varvant
Analiz Cihaz ve Kitlerine teklifimizin sartnameye uygunluk belgesi™ bashgi ile teklif veren firmanin
anketli kagidina yazilmis ve yetkili kisisi tarafindan imzalanmis olmalidir. Bu cevaplar ibraz edilecek
orijinal dokiimanlardaki veriler ile kargilastinldiginda herhangi bir farkhilik bulunursa firma ihale dis:
kalacaktrr,

2 Sartnameye uygunluk belgesi hazirlamayan ve sartnamede istenen teknik ozellikleri saglamayan
firmanin teklifi reddedilecektir.

3 Teklif verecek firmalar istenilen kitlerin (cihaztkit+islem) kullamimakta oldugu resmi saghk kurum
ve kullanicilarna iliskin referans listesini ihale dosyasina ekleyeceklerdir.

4 Teklifleri Degerlendirme Komisyonu gerekli gordiigii hallerde demastrasyon isteyebilir. Firmalar
demastrasyonu nasil saglayacaklarini bildireceklerdir.

5 Cihaz ve kit ile ilgili tiim teknik dékiimanlar teklif ile birlikte verilecektir.

6 Firmaiar, kit ve cihazin menseileri hakkinda bilgi ve resmi belge vereceklerdir.
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